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全自動遺伝子解析装置 ミュータスワコー g1 

ミュータスワコー SARS-CoV-2  

日臨技サーベイ試料取り扱いについてのご案内 

 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 精度管理調査より公開されております、＜遺伝子S2＞SARS-

CoV-2（核酸増幅）遺伝子のサーベイ手引について、ミュータスワコー SARS-CoV-2での測定手順を

ご案内いたします。 

今後とも弊社商品をご愛用賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

１．操作方法 

日臨技サーベイ試料（試料番号106、107、108）を、ミュータスワコー 検体処理液 

（商品コード：408-05101）で3倍希釈したものを測定試料としてご使用下さい。 

 

２．測定フロー図（３倍希釈測定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．お問い合わせ先 

  臨床検査薬カスタマーサポートセンター 

  電話：０３－３２７０－９１３４（ダイヤルイン） 

以上 

100µL 前処理チューブを装置にセットする 

ミュータスワコー g1で測定 
前処理チューブ 

140µL 

検体処理液 

（1mL） 

サーベイ試料 

（50µL） 


